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Предмет:  Разјашњење конкурсне документације по захтеву

Веза:        - Конкурсна документација за јавну набавку Инструменти за проверу 
физичких својстава, бр. 04/2017, број конкурсне документације 5206/03.03.2017.

1.Питање из Захтева:

“Да ли је опсег мерења аутоматски промењљив са опсега 0-10 NTU на опсег 0-100 
NTU?

Одговор Наручиоца:  
Опсег мерења се може мењати ручно или аутоматски тако да резолуција не сме 
бити већа од 0,01 NTU , а излазни сигнал (0/4-20 мА) се може скалирати према 
задатој минималној и максималној вредности мутноће коју ће корисник сам задати. 

2.Питање из Захтева:

„Да ли уређај мора да поседује SCADA конекцију или неку друге врсте?“

Одговор Наручиоца:  
Мора да поседује излазни сигнал 0/4-20 мА који се може скалирати према задатој 
минималној и максималној вредности мутноће коју ће корисник сам задати.Такође 
уређај мора да поседује најмање 2 програмибилна релејна излаза минимум 5А 240V 
AC.
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